
0.040 0.045 0.050 0.055 0.060
Actual position from position sensor (mL mark)

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

Re
la

tiv
e 

Fr
eq

ue
nc

y
Pipettor PID positioning to 0.05 mL mark target


